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В статье предлагается методика вероятностного определения объема 
поверочных работ средств измерительной техники, который позволяет 
уменьшить этот объем в зависимости от условий эксплуатации средств 
измерительной техники и дрейфа их метрологических характеристик. 
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Постановка проблемы. Оптимальность длительности межповероч-
ных интервалов (МПИ) и объема поверочных работ средств измеритель-
ной техники (СИТ) является необходимым условием эффективного мет-
рологического обслуживания (МОб) любых СИТ. Но особенно важны 
эти задачи для СИТ военного назначения (СИТ ВН), эксплуатация кото-
рых непосредственно взаимосвязана с эксплуатацией вооружения и во-
енной техники [1]. Поэтому длительность и достоверность поверки СИТ 
ВН являются определяющими факторами в условиях жестких ограниче-
ний, обусловленных спецификой их применения [2]. 
Анализ литературы Большинство известных научных работ в ука-
занной выше области посвящено разработке методик задания и коррек-
тировки МПИ СИТ по тем или иным критериям [3 – 5]. И практически 
отсутствуют работы по установлению рационального объема повероч-
ных работ, а отдается предпочтение традиционной плановой системе его 
задания, независимо от условий эксплуатации, полноты использования и 
дрейфа метрологических характеристик СИТ. 
Цель статьи заключается в обосновании нового, более гибкого ме-
тода определения объема поверочных работ СИТ ВН, основанного на уче-
те изменения во времени (дрейфа) метрологических характеристик СИТ. 
Основная часть. Суть предлагаемого метода заключается в следующем. 
1. Из анализа условий эксплуатации (применения) каждого кон-
кретного экземпляра СИТ данного типа устанавливается множество А 
нормируемых метрологических характеристик (НМХ), необходимых для 
выполнения заданных измерительных задач. 
2. На основании полученной информации составляется физическая 
модель СИТ данного типа и рассчитываются вероятности скрытых метро-
логических отказов по каждой НМХ АiА модулей, узлов или блоков СИТ.  
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3. Рассчитываются вероятности возможных отказов НМХ СИТ.  
Перед составлением такой физической модели СИТ проводится пред-
варительная работа по подготовке исходных материалов, которая включает 
исследование и анализ работы узлов и устройств СИТ в реальных или при-
ближенных к ним условиях эксплуатации. При этом устанавливаются зави-
симости их НМХ от режимов работы, пределов измерения, сигналов управ-
ления и т.д., а также степень влияния режимов работы СИТ, информатив-
ных и неинформативных параметров входных сигналов. На основании по-
лученных результатов составляется физическая модель СИТ:  
Аj = )(αfА ijкi
n
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где i – подмножество первичных параметров i-го узла СИТ. 
Степень связи между двумя характеристиками Аi и Аj определяется 
предельным значением коэффициента корреляции: 
,nn/nτ ijoAjAi                                           (1) 
где ni, nj – количество первичных параметров подмножеств fi и fj соот-
ветственно, влияющих на НМХ Аi и Аj; nо – количество первичных па-
раметров, общих для НМХ Аi и Аj СИТ. Если анализируемый узел СИТ 
характеризуется n первичными параметрами подмножества fj,  вторич-
ным параметром q и двумя промежуточными метрологическими харак-
теристиками А1 и А2, то в формировании состояния параметра q участ-
вуют все n-первичных параметров. В формировании промежуточных 
параметров участвуют соответственно подмножества n1 и n2 первичных 
параметров, которые в общем случае могут и пересекаться. 
Тогда в соответствии с выражением (1) имеем:  
/nnnn/nr 111qA1  ;           /nnnn/nr 222qA 2  . 
Если 
21 qAqA
rr  , то при n1 > n2 промежуточная характеристика А1 
будет иметь более высокую степень обобщения, чем характеристика А2. 
Тогда параметр q имеет еще более высокую степень обобщения. Это оз-
начает, что поверкой параметра (метрологической характеристики) q 
СИТ обеспечивается контроль состояния всех n первичных параметров, 
а, следовательно, и всех элементов данного множества. 
Таким образом, при анализе физической модели СИТ устанавливает-
ся как число его основных НМХ, так и число проводимых измерений в 
каждом из их подмножеств. При этом важно, чтобы они охватывали кон-
тролем метрологическое состояние анализируемого узла (или блока) СИТ. 
Исходное количество НМХ СИТ, подлежащих поверке, и число поверяе-
мых точек в каждой из них выбираются из условия полноты охвата всех 
узлов СИТ, влияющих на правильность функционирования СИТ во всех 
его диапазонах использования. Достаточность такого выбора проверяется 
расчетом полноты охвата, которую представим равенством: 
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P(A))AP(E nк  , 
где )AP( n  – вероятность отказа СИТ по n-й НМХ; Р(А) – вероятность скры-
того метрологического отказа СИТ при Р(А) = 1 – )AP( ; )AP( –  вероятность 
безотказной работы за МПИ СИТ. Полнота контроля правильности функцио-
нирования СИТ за его МПИ должна быть единичной, т.е. 1.Е
n
1к
к 
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Выводы. 1. Предлагаемая методика позволяет перейти от нормиро-
вания метрологических характеристик типов СИТ ВН к индивидуальным 
НМХ каждого конкретного экземпляра СИТ ВН. 
2. Методики позволяет устанавливать объемы поверочных работ в 
зависимости от наработки СИТ ВН, исключить из объема поверочных 
работ дублирующие операции поверки и сделать поверку оптимальной 
по числу поверяемых точек для различных видов поверки. 
3. Объем поверочных работ при использовании предлагаемой мето-
дики устанавливается на заводе-изготовителе СИТ, а параметры, подле-
жащие поверке, определяются нормативно-техническими документами 
на каждый тип СИТ. Это обеспечивает более широкий выбор как мето-
дов, так средств поверки. 
Дальнейшие исследования будут направлены на совершенствова-
ние предложенной методики определения объема поверочных работ 
СИТ ВН. 
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